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प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 698] नई दिल्‍ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 8 946 
No. 698] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 8, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 5 सितम्बर, 2024 

संदर्भ: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS(023).—aredia मानक ब्यूरो नियम, 2048 के नियम 5 के 
उपनियम (() के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
iii के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जा 


अनुसूची 
क्रम | स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस | वापस होने की 
a. वर्ष तथा शीर्षक लिए जाने हैं, की संख्या, वर्ष तिथि 
तथा शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
आई एस 543 : 2024 आई एस 543 - 988 
एडजस्टेबल एक्सिलरी बैसाखी — | 04 सितम्बर 2024 | एडजस्टेबल एक्सिलरी बैसाखी | 04 मार्च 2025 
विशिष्टि के लिए विशिष्टि 
(तीसरा पुनरीक्षण) (दूसरा पुनरीक्षण) 


5757 ता/2024 (4) 
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आई एस 7454 : 2024 आई एस 7454 : 99 
विकलांगों के लिए उपकरण --.._ | 04 सितम्बर 2024 पुनर्स्थापन उपस्कर -- पहिए | 04 मार्च 2025 
व्हीलचेयर, फोल्डिंग, वयस्क साइज़ वाली कुर्सियां, फोलिडंग, व्यस्क 
— विशिष्टि साईज -- विशिष्टि 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 8086 : 2024 आई एस 8086 : 799 
विकलांगों के लिए उपकरण --._ | 04 सितम्बर 2024 पुनर्स्थापन उपस्कर -- पहिए | 04 मार्च 2025 
व्हीलचेयर, फोल्डिंग, छोटा साईज़ वाली कुर्सियां, फोल्डिंग, छोटा 
— विशिष्टि साईज़ -- विशिष्टि 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 947 (भाग 3) : 2024 आई एस 947 (भाग III) - 
मॉड्यूलर लोअर लिंब के ऑर्थोटिक 04 सितम्बर 2024 4980 04 मार्च 2025 
घटक -- विशिष्टि मॉड्यूलर लोअर लिंब के 
भाग 3 रकाब प्लेटें ऑर्थोटिक घटक के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) विशिष्टि 
भाग UL रकाब प्लेटें 
आई एस 947 (भाग 4) : 2024 आई एस 9474 (भाग IV) - 
मॉड्यूलर लोअर लिंब के ऑर्थोटिक 04 सितम्बर 2024 4980 04 मार्च 2025 
घटक -- विशिष्टि मॉड्यूलर लोअर लिंब के 
भाग 4 जोड़ यूनिट, टखना ऑर्थोटिक घटक के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) विशिष्टि 
भाग IV जोड़ यूनिट, टखना 
आई एस 9474 (भाग 6) : 2024 आई एस 9477 (भाग 6) : 
मॉड्यूलर लोअर लिंब के ऑर्थोटिक 04 सितम्बर 2024 2000 04 मार्च 2025 
घटक -- विशिष्टि माडयूली ay: अंग हड्डी घटक 
भाग 6 ऑर्थोटिक हिप जॉइंट (जॉइंट भाग 6 हड्डी श्रोणि जोड़ -- 
यूनिट, हिप ड्रॉप लॉक) विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 9474 (भाग 7) : 2024 आई एस 9477 (भाग 7) : 
मॉड्यूलर लोअर लिंब के ऑर्थोटिक 04 सितम्बर 2024 2000 04 मार्च 2025 
घटक -- विशिष्टि माड्यूली aa: अंग हड्डी घटक 
भाग 7 ऑर्थोटिक जोड़ बार्स, टखने -- विशिष्टि 
और घुटने (ऊपरी और निचले) भाग 7 हड्डी धड़, टखना व 
(पहला पुनरीक्षण) घुटना (ऊपरी व निम्न) 


[भाग पा--खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


आई एस 754 : 2024 
बैटरी संचालित मोटरचालित 
तिपहिया साईकिल -- विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 


04 सितम्बर 2024 


आई एस 754 : 209 


बैटरी संचालित मोटरचालित 
तिपहिया साइकिल -- विशिष्टि 


04 मार्च 2025 


आई एस 8665 : 2024 


आई एस At 0328 : 2046 
प्रोस्थेटिक्स -- कृत्रिम निचले अंगों 


का संरचनात्मक परीक्षण -- अपेक्षाएँ 


और परीक्षण पद्धतियाँ 


04 सितम्बर 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


0 


आई एस 8834 : 2024 
आई एस At 7966 : 206 


व्ताक्तिगत स्वच्छता के लिए सहायक 


उत्पाद -- अपेक्षाएँ और परीक्षण 
पद्धतियाँ 


04 सितम्बर 2024 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


निशात एस. हक़, वैज्ञानिक - जी एवं उप महानिदेशक (प्रयोगशालाएँ) 
[विज्ञापन-ग/4/असा./468/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th September, 2024 


Ref: HQ-PUB03/I/2020-PUB-BIS(4023). 


In pursuance of Sub-rule (/) of Rule (5) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 20!8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 


remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SL No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
Withdrawn, if any 
() (2) (3) (4) (5) 
IS 543 : 2024 IS 543 — 988 
Adjustable Axillary Crutches — 04 September 2024 Specification for Adjustable 04 March 2025 
Specification Axillary Crutches 
(Third Revision) (Second Revision) 
IS 7454 : 2024 Da Sepia Ce IS 7454 : 99] 
Rehabilitation Equipment Rehabilitation Equipment — 
2 Wheelchairs, Folding, Adult Size Wheelchairs, Folding, Adult my Mach 20> 
Specification Size — Specification 
(Second Revision) (First Revision) 
3 IS 8086 : 2024 4004 40020/ 20a IS 8086 : 99 04 March 2025 


Rehabilitation Equipment — 


Rehabilitation Equipment — 
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Wheelchairs, Folding, Junior Size 
— Specification 
(Second Revision) 


Wheelchairs, Folding, Junior 
Size — Specification 
(First Revision) 


IS 947 (Part HI) — 980 


IS 947] (Part 3) : 2024 Oe eepiembar 202% Specification for Modular 
4 Modular Lower Limb Orthotic Lower Limb Orthotic 04 March 2025 
Components — Specification Components 
Part 3 Stirrup Plates Part III Stirrup Plates 
(First Revision) 
5 IS 947 (Part IV) — 980 
IS 947] (Part 4) : 2024 Oe epee Eee Specification for Modular 
5 Modular Lower Limb Orthotic Lower Limb Orthotic 04 March 2025 
Components — Specification Components 
Part 4 Joint Unit, Ankle Part IV Joint Unit, Ankle 
(First Revision) 
é 04 September 2024 IS 947] (Part 6) : 2000 Cee 
eS ee Modular Lower Limb Orthotic 
Modular Lower Limb Orthotic C 
Components — Specification ak cages 
. rs : : Part 6 Orthotic Hip Joint (Joint 
Part 6 Orthotic Hip Joint (Joint ees 
eas Unit, Hip Drop Lock) — 
Unit, Hip Drop Lock) 6एटलॉस्‍ट्कांगणा 
(First Revision) P 
5 IS 947 (Part 7) : 2000 
IS 947] (Part 7) : 2024 94 Seprember 2024 | Modular Lower Lib Grihetic 
Modular Lower Limb Orthotic Components — Specification 
7 Components — Specification Part 7 Orthotic Joint Bars, 04 March 2025 
Part 7 Orthotic Joint Bars, Ankle Ankle and Knee (Upper and 
and Knee (Upper and Lower) Lower) 
(First Revision) 
Se ene ७ Baie ecm 
. Battery Operated Motorized Tri y™P Guaeiieati 04 March 2025 
Tri Specificati Tricycle — Specification 
Tricycle — Specification 
(First Revision) 
IS 8665 : 2024 04 September 2024 
ISO 0328 : 20I6 
५ Prosthetics — Structural Testing of Ne Ne 
Lower-Limb Prostheses — 
Requirements and Test Methods 
IS I883] : 2024 04 September 2024 
0 ISO 7966 : 20I6 NA NA 


Assistive Products for Personal 
Hygiene that Support Users — 


Requirements and Methods of Test 


NISHAT S. HAQUE, Scientist G & DDG (Labs.) 


[ADVT.-III/4/Exty./468/2024-25 ] 
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